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Dosimetrilaboratoriet

- Dosimetrilaboratoriet er utpekt av Justervesenet som Norges
nasjonale referanselaboratorium innen ioniserende straling,
med ansvar for enhetene gray (Gy) og sievert (Sv)

> To ansatte: Per Otto Hetland og Elisabeth Lindbo Hansen

- Dosimetrilaboratoriet er med i ulike nettverk internasjonalt:

-> Organisasjonen for nasjonale maletekniske laboratorier i Europa
(EURAMET)—faglig nettverk (TC-IR), reviderer styringssystemet
vart (TC-Q)

> IAEA/WHO sitt verdensomspennende nettverk av
sekundaerstandardlaboratorier (SSDL)

> Den nordiske dosimetrigruppa (NORDOS) som bestar av
tilsvarende laboratorier i Sverige, Danmark, Finland samt
Island—faglig nettverk, samarbeider om
sammenligningsmalinger.
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Dosimetrilaboratoriet

- Dosimetrilaboratoriet sin kjerneprosess er
kalibrering av maleutstyr:

-  Instrumenter som brukes ved norske sykehus innenfor
stralebehandling og diagnostikk

> Instrumenter som brukes av sykehus, naeringsfirma og
beredskapsaktgrer for stralevernsmalinger og innenfor
atomberedskap

> Vil du laere mer om enheter?

> S| Brochure - English version (bipm.org)
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Dosimetrilaboratoriet

-~ Dosimetrilaboratoriet samarbeider internt pa DSA:

9

Med MED og KVIST om revisjoner av dosimetri i
straleterapi ved norske sykehus

Med OPB og MOO om kalibrering av DSA sitt maleutstyr
for beredskap ved hendelser

Med ASK om malinger og beregninger ved hendelser
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Revisjoner av dosimetri |
straleterapi

> Pilotprosjektet IVAR

> |AEA sin metodikk for end-to-
end VMAT revisjoner
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Pilotprosjektet IVAR

> Referansedosimetri 6MV
> Bjerkefantomet (vann)
> Farmer-kammer
> 10cm x 10cm felt i 10 g/cm2 vann

> Konvensjonelle felt 6MV
> IVAR-fantomet (vann)
> Farmer-kammer
> Ett felt pa dyp, to motgaende felt, fire-felts
boks
- VMAT-plan 6MV
> IVAR-fantomet (vann)
> Farmer-kammer

> HKammer i isosenter, deretter fantom flyttet
4 cm mot maskinen eller 2 cm bort fra
maskinen

i DSA




Resultater

> Plottet viser relativt avvik

> Negative verdier betyr levert dose
under planlagt dose

> Usikkerheter
> Oppsett?
> Fulgt protokollen?

il DSA
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Revisjon av dosimetri i
straleterapi ved Helse
Bergen HF, Haukeland
universitetssjukehus

il DSA

=

Resultater

> Tekniske dokument pa
www.dsa.no

> Sluttrapport fra IVAR

> DSA lager utkast, deltagere
kommenterer

> Skal oppsummere IVAR og peke
pa veien videre for
dosimetrirevisjoner i Norge
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|IAEA end-to-end revisjoner

- Hode-og-nakke fantom med
tetthetsvariasjoner

> PTW Semiflex 0.125cc ionekammer
i fire maleposisjoner

> Filmdosimetri i koronalplan

» Standardiserte tester og
toleransegrenser basert pa
publiserte data

> Kan sammenlignes med andre
land

Il DSA




|JAEA end-to-end
revisjoner

«Pre-visit activities»

> Beregning av output-faktor for sma
felt (2-10 cm) i TPS

> Beregning av profil for MLC-formet
felt (2x2 cm2, koll. 10x10 cm?2)

Parotid_R > MLC-konfigurering fra TPS
- > MLC test «picket fence»
> Beregning av volum for strukturer i

tilsendt struktursett for SHANE

> Lag doseplan (SIB, 3 dosenivaer)
som i klinikk

SpinalCord > Pasientspesifikk QA som i klinikk
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Prosjekt over to ar, besgke alle
straleterapisentre, frivillig

Dosimetrirevisjon i regi av Direktoratet for stralevern og
atomsikkerhet (DSA) er et frivillig tiloud til sykehusene
som tilbyr straleterapi.

| etterkant av revisjonen utarbeides en rapport som

tilsendes sykehuset, med funn og konklusjoner. Dersom
sykehuset gir tillatelse til dette, blir denne publisert pa
dsa.no som et teknisk dokument. Eventuelle anbefalinger
eller forslag til endringer basert pa revisjonen blir det
opp til sykehuset a gjennomfore.

Il DSA 22.11.2023
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